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Техническое задание
	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя (характеристика) товара
	Кол-во наборов, шт.

	1
	Ферритин ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)

	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения ферритина (ferritin) в клиническом образце методом иммуноферментного анализа (ИФА)
	
	6 шт

	
	
	Количество выполняемых тестов ≥ 96 штук
	
	

	
	
	Для анализаторов открытого типа и ручной постановки
	
	

	
	
	Набор реагентов должен быть адаптирован для анализатора Alisei Q.S. Диаметр флаконов реагентов должен подходить под гнезда стола прибора 
	совместимость набора реагентов с оборудованием, установленным в лаборатории
	

	
	
	Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин 
	стабильность используемых реагентов, снижение вероятности совершения ошибок при раскапывании
	

	
	
	Метод анализа – одностадийный «сэндвич» 
	исключение перекрёстных реакций с иммуноглобулинами других классов
	

	
	
	Количество анализируемой сыворотки не более 20 мкл 
	оптимизация объёма необходимого биоматериала, снижение травматичности анализа
	

	
	
	Термостатируемое шейкирование + 37°С 
	необходимость наличия специализированного оборудования для обеспечения точности результата
	

	
	
	Продолжительность основной инкубации (без ТМБ) не более 30 мин 
	оптимизация времени проведения анализа
	

	
	
	Диапазон определения концентраций не уже 0-1000 нг/мл 
	оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций
	

	
	
	Чувствительность не более 5 нг/мл 
	обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа
	

	
	
	Все реагенты жидкие, готовые к применению не требующие дополнительных разведений, кроме концентрата промывочного буфера 
	упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок при разведении
	

	
	
	Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы 
	обеспечивает стабильность работы набора реагентов и воспроизводимость получаемых результатов   
	

	
	
	Стоп-реагент – соляная кислота 
	остановка реакции перед фотометрией 
	

	
	
	Срок годности набора не менее 12 месяцев с даты производства 
	обеспечение возможности использовать набор в течение длительного срока
	

	
	
	Наличие РУ РФ 
	
	

	2
	Тиреотропный гормон (ТТГ) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)

	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ) (thyroid stimulating hormone, TSH) в клиническом образце с использованием метода иммуноферментного анализа (ИФА)
	
	6 шт

	
	
	Количество выполняемых тестов ≥ 96 штук
	
	

	
	
	Для автоматических анализаторов серии ALISEI
	
	

	
	
	Диаметр флаконов реагентов должен подходить под гнезда стола прибора 
	совместимость набора реагентов с оборудованием, установленным в лаборатории
	

	
	
	Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин 
	стабильность используемых реагентов, снижение вероятности совершения ошибок при раскапывании
	

	
	
	Метод анализа – одностадийный «сэндвич» 
	исключение перекрёстных реакций с иммуноглобулинами других классов
	

	
	
	Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл 
	оптимизация объёма необходимого биоматериала, снижение травматичности анализа
	

	
	
	Термостатируемое шейкирование + 37°С 
	необходимость наличия специализированного оборудования для обеспечения точности результата
	

	
	
	Продолжительность основной инкубации (без ТМБ) не более 60 мин 
	оптимизация времени проведения анализа
	

	
	
	Диапазон определения концентраций не уже 0-50 мкМЕ/мл 
	оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций
	

	
	
	Чувствительность не более 0,05 мкМЕ/мл 
	обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа
	

	
	
	Все реагенты жидкие, готовые к применению не требующие дополнительных разведений, кроме концентрата промывочного буфера 
	упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок при разведении
	

	
	
	Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы 
	обеспечивает стабильность работы набора реагентов и воспроизводимость получаемых результатов   
	

	
	
	Стоп-реагент – соляная кислота 
	остановка реакции перед фотометрией 
	

	
	
	Срок годности набора не менее 12 месяцев с даты производства 
	обеспечение возможности использовать набор в течение длительного срока
	

	
	
	Наличие РУ РФ 
	
	

	3
	Общий простатический специфический антиген (ПСА) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)

	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения общего простатического специфического антигена (prostatespecificantigen, PSA, ПСА) в клиническом образце с использованием метода иммуноферментного анализа (ИФА)
	
	10 шт

	
	
	Количество выполняемых тестов ≥ 96 штук
	
	

	
	
	Для анализаторов Alisei QS
	
	

	
	
	Диаметр флаконов реагентов должен подходить под гнезда стола прибора 
	совместимость набора реагентов с оборудованием, установленным в лаборатории
	

	
	
	Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин 
	стабильность используемых реагентов, снижение вероятности совершения ошибок при раскапывании
	

	
	
	Метод анализа – одностадийный «сэндвич» 
	исключение перекрёстных реакций с иммуноглобулинами других классов
	

	
	
	Количество анализируемой сыворотки не более 20 мкл 
	оптимизация объёма необходимого биоматериала, снижение травматичности анализа
	

	
	
	Термостатируемое шейкирование + 37°С 
	необходимость наличия специализированного оборудования для обеспечения точности результата
	

	
	
	Продолжительность основной инкубации (без ТМБ) не более 60 мин 
	оптимизация времени проведения анализа
	

	
	
	Диапазон определения концентраций не уже 0-30 нг/мл 
	оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций
	

	
	
	Чувствительность не более 0,2 нг/мл 
	обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа
	

	
	
	Наличие калибраторов не менее 6 шт по 0,5 мл (0; 1; 2,5; 5; 10; 30) нг/мл 
	обеспечивает возможность количественного определения аналита
	

	
	
	Все реагенты жидкие, готовые к применению не требующие дополнительных разведений, кроме концентрата промывочного буфера 
	упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок при разведении
	

	
	
	Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы 
	обеспечивает стабильность работы набора реагентов и воспроизводимость получаемых результатов   
	

	
	
	Стоп-реагент – соляная кислота 
	остановка реакции перед фотометрией 
	

	
	
	Срок годности набора не менее 12 месяцев с даты производства 
	обеспечение возможности использовать набор в течение длительного срока
	

	
	
	Наличие РУ РФ 
	
	

	4
	Общий иммуноглобулин Е (IgЕ) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)

	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения общего иммуноглобулина Е (immunoglobulin E, IgЕ) в клиническом образце с использованием метода иммуноферментного анализа (ИФА)
	
	2 шт

	
	
	Набор реагентов должен быть адаптирован для анализатора Alisei Q.S. Диаметр флаконов реагентов должен подходить под гнезда стола прибора 
	совместимость набора реагентов с оборудованием, установленным в лаборатории
	

	
	
	Набор рассчитан на проведение не менее 96 определений 
	номинальный объем набора реагентов
	

	
	
	Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин 
	стабильность используемых реагентов, снижение вероятности совершения ошибок при раскапывании
	

	
	
	Метод анализа - одностадийный «сэндвич»-вариант твердофазного иммуноферментного анализа 
	исключение перекрёстных реакций с иммуноглобулинами других классов
	

	
	
	Количество анализируемой сыворотки не более 20 мкл 
	оптимизация объёма необходимого биоматериала, снижение травматичности анализа
	

	
	
	Не менее двух вариантов основной инкубации (без ТМБ):
 1) не более 60 мин при термостатируемом шейкировании + 37°С;
 2) не более 120 мин. при комнатной температуре.
	Возможность проводить анализ вручную и на оборудовании, имеющимся в лаборатории заказчика. Оптимизация времени проведения анализа. Получение точного и достоверного результата анализа
	

	
	
	Продолжительность основной инкубации (без ТМБ) не более 60 мин 
	оптимизация времени проведения анализа
	

	
	
	Диапазон определения концентраций не уже 0-2000 МЕ/мл 
	оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций
	

	
	
	Наличие калибраторов не менее 7 шт по не менее 0,5 мл.  
	обеспечивает возможность точного количественного определения аналита
	

	
	
	Чувствительность не более 8 МЕ/мл 
	получения точного и достоверного результата анализа
	

	
	
	Все реагенты жидкие, готовые к применению не требующие дополнительных разведений, кроме концентрата промывочного буфера 
	упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок при разведении
	

	
	
	Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы 
	обеспечивает стабильность работы набора реагентов и воспроизводимость получаемых результатов   
	

	
	
	Стоп-реагент соляная кислота 
	остановка реакции перед фотометрией 
	

	
	
	Срок годности набора не менее 18 месяцев 
	обеспечение возможности использовать набор в течение длительного срока
	

	
	
	Срок годности набора после вскрытия не менее 6 месяцев
	обеспечение возможности использовать набор в течение длительного срока
	

	
	
	Возможность транспортировки набора при температуре до +25 °C не менее 15 суток, в том числе при температуре до +37 °C не менее 1 суток.
	обеспечение стабильности набора реагентов при транспортировки
	

	
	
	Наличие РУ РФ 
	
	

	5
	Свободный тироксин ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)

	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения свободного тироксина (free thyroxine (FT4)) в клиническом образце методом иммуноферментного анализа (ИФА)
	
	6 шт

	
	
	Количество выполняемых тестов ≥ 96 штук
	
	

	
	
	Для ручной постановки анализа
	
	

	
	
	Набор реагентов должен быть адаптирован для анализатора Alisei Q.S. Диаметр флаконов реагентов должен подходить под гнезда стола прибора 
	совместимость набора реагентов с оборудованием, установленным в лаборатории
	

	
	
	Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин 
	стабильность используемых реагентов, снижение вероятности совершения ошибок при раскапывании
	

	
	
	Метод анализа – конкурентный одностадийный 
	исключение перекрёстных реакций с иммуноглобулинами других классов
	

	
	
	Количество анализируемой сыворотки не более 20 мкл 
	оптимизация объёма необходимого биоматериала, снижение травматичности анализа
	

	
	
	Термостатируемое шейкирование + 37°С 
	необходимость наличия специализированного оборудования для обеспечения точности результата
	

	
	
	Продолжительность основной инкубации (без ТМБ) не более 60 мин 
	оптимизация времени проведения анализа
	

	
	
	Диапазон определения концентраций не уже 0-100 пмоль/л 
	оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций
	

	
	
	Чувствительность не более 1 пмоль/л 
	обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа
	

	
	
	Все реагенты жидкие, готовые к применению не требующие дополнительных разведений, кроме концентрата промывочного буфера 
	упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок при разведении
	

	
	
	Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы 
	обеспечивает стабильность работы набора реагентов и воспроизводимость получаемых результатов   
	

	
	
	Стоп-реагент – соляная кислота 
	остановка реакции перед фотометрией 
	

	
	
	Срок годности набора не менее 12 месяцев с даты производства 
	обеспечение возможности использовать набор в течение длительного срока
	

	
	
	Наличие РУ РФ 
	
	

	6
	Свободный трийодтиронин ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)

	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенных для количественного определения свободного трийодтиронина (free triiodothyronine (FT3)) в клиническом образце методом иммуноферментного анализа (ИФА)
	
	2 шт

	
	
	Количество выполняемых тестов ≥ 96 штук
	
	

	
	
	Для ручной постановки анализа
	
	

	
	
	Набор реагентов должен быть адаптирован для анализатора Alisei Q.S. Диаметр флаконов реагентов должен подходить под гнезда стола прибора 
	совместимость набора реагентов с оборудованием, установленным в лаборатории
	

	
	
	Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин 
	стабильность используемых реагентов, снижение вероятности совершения ошибок при раскапывании
	

	
	
	Метод анализа – конкурентный двухстадийный 
	исключение перекрёстных реакций с иммуноглобулинами других классов
	

	
	
	Количество анализируемой сыворотки не более 20 мкл 
	оптимизация объёма необходимого биоматериала, снижение травматичности анализа
	

	
	
	Термостатируемое шейкирование + 37°С 
	необходимость наличия специализированного оборудования для обеспечения точности результата
	

	
	
	Продолжительность основной инкубации (без ТМБ) не более 60 мин 
	оптимизация времени проведения анализа
	

	
	
	Диапазон определения концентраций не уже 0-60 пмоль/л 
	оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций
	

	
	
	Чувствительность не более 0,5 пмоль/л 
	обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа
	

	
	
	Все реагенты жидкие, готовые к применению не требующие дополнительных разведений, кроме концентрата промывочного буфера 
	упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок при разведении
	

	
	
	Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы 
	обеспечивает стабильность работы набора реагентов и воспроизводимость получаемых результатов   
	

	
	
	Стоп-реагент – соляная кислота 
	остановка реакции перед фотометрией 
	

	
	
	Срок годности набора не менее 12 месяцев с даты производства 
	обеспечение возможности использовать набор в течение длительного срока
	

	
	
	Наличие РУ РФ 
	
	

	7
	Вирус гепатита В поверхностный антиген ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)

	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В (Hepatitis B) в клиническом образце методом иммуноферментного анализа (ИФА)
	
	3 шт

	
	
	Количество выполняемых тестов ≥ 192 штук
	
	

	
	
	Для анализатора Alisei
	
	

	
	
	Диаметр флаконов реагентов должен подходить под гнезда стола прибора 
	совместимость набора реагентов с оборудованием, установленным в лаборатории
	

	
	
	Рамка планшета позволяет разделять на стрипы, что обеспечивает дробное применение набора 
	обеспечивает возможность дробного использования набора
	

	
	
	Обязательное наличие возможности точного количественного определения содержания HBsAg 
	обеспечивает возможность оценки вирусной нагрузки 
	

	
	
	Аналитическая чувствительность набора не более 0,05 МЕ/мл 
	обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа
	

	
	
	Количество анализируемой сыворотки не более 100 мкл 
	оптимизация объёма необходимого биоматериала, снижение травматичности анализа
	

	
	
	Одностадийный вариант "сэндвича", с задержкой внесения коньюгата 
	исключение перекрёстных реакций с иммуноглобулинами других классов
	

	
	
	Общая продолжительность двух основных инкубаций (без ТМБ) не более 60 минут (30`+30`) без стадии промывки между ними 
	оптимизация времени проведения анализа
	

	
	
	Общее количество циклов промывки - не более одного. Количество промывок в одном цикле не более 5 
	оптимизация времени проведения анализа
	

	
	
	Стандартизация условий проведения инкубаций: термостатируемое шейкирование при температуре не более +37°С для обеспечения точности результатов 
	необходимость наличия специализированного оборудования для обеспечения точности результата
	

	
	
	Все реагенты жидкие, готовые к применению, не требуют дополнительных разведений, кроме концентрированного раствора для промывки лунок 
	упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок при разведении
	

	
	
	Калибровочные пробы не менее 6 флаконов (0; 0,1; 0,5; 1; 2; 5) МЕ/мл, наличие. Калибровочные пробы аттестованы по Международному стандарту на Hbs NIBSC 00/588 
	обеспечивает возможность количественного определения аналита
	

	
	
	При варианте качественного иммуноферментного определения поверхностного антигена вируса гепатита В: калибровочная проба № 1 является отрицательным контролем, калибровочная проба № 2 является слабоположительным контролем, калибровочная проба № 6 является положительным контролем 
	вариация использования набора как для качественного определения аналита, так и для количественной его оценки
	

	
	
	Коньюгат анти-HbsAg-пероксидаза, наличие. Контрольная сыворотка с известным содержанием HbsAg, наличие. Концентрированный раствор для промывки лунок - наличие. Водно-солевой раствор для разведения образцов, готовый к применению, наличие. Аналитический водно-солевой раствор, готовый к применению, наличие. Тетраметилбензидин готовый однокомпонентный раствор – наличие 
	наличие в составе набора необходимых для проведения анализа реагентов
	

	
	
	СТОП-реагент- готовый, 1Н раствор соляной кислоты – наличие 
	остановка реакции перед фотометрией
	

	
	
	Общий срок годности набора не менее 12 месяцев с даты производства 
	обеспечение возможности использовать набор в течение длительного срока
	

	
	
	Наличие РУ РФ 
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	Вирус гепатита С общие антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)

	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения общих антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C) в клиническом образце методом иммуноферментного анализа (ИФА)
	
	6 шт

	
	
	Количество выполняемых тестов ≥ 96 штук
	
	

	
	
	Для ручной постановки анализа и/или анализаторов открытого типа
	
	

	
	
	Набор реагентов должен быть адаптирован для анализатора Alisei Q.S. Диаметр флаконов реагентов должен подходить под гнезда стола прибора 
	совместимость набора реагентов с оборудованием, установленным в лаборатории
	

	
	
	Рамка планшета позволяет разделять на стрипы, что обеспечивает дробное применение набора 
	обеспечивает возможность дробного использования набора
	

	
	
	Количество анализируемой сыворотки не более 40 мкл 
	оптимизация объёма необходимого биоматериала, снижение травматичности анализа
	

	
	
	На планшете иммобилизированы рекомбинантные антигены к ВГС (core, NS3, NS4 и NS5) 
	обеспечение связывания искомых иммуноглобулинов
	

	
	
	Вариант проведения твердофазного ИФА - двухстадийный "сэндвич" 
	исключение перекрёстных реакций с иммуноглобулинами других классов
	

	
	
	Общая продолжительность двух основных инкубаций (без ТМБ) не более 60 минут 
	оптимизация времени проведения анализа
	

	
	
	Общее число циклов промывки не более 2. Число промывок в цикле не более 4 
	оптимизация времени проведения анализа
	

	
	
	Стандартизация условий проведения инкубаций: термостатируемое шейкирование при температуре не более +37°С для обеспечения точности результатов 
	необходимость наличия специализированного оборудования для обеспечения точности результата
	

	
	
	Все реагенты жидкие, готовые к применению, не требуют дополнительных разведений, кроме концентрированного раствора для промывки лунок 
	упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок при разведении
	

	
	
	Коньюгат -анти-hIgGIgM-пероксидаза наличие. Отрицательная контрольная проба, наличие. Положительная контрольная проба, наличие. Аналитический водно-солевой раствор, готовый к применению, наличие. Концентрированный раствор для промывки лунок, наличие. Тетраметилбензидин готовый однокомпонентный раствор, наличие 
	наличие в составе набора необходимых для проведения анализа реагентов
	

	
	
	СТОП-реагент- готовый, 1Н раствор соляной кислоты, наличие 
	остановка реакции перед фотометрией
	

	
	
	Общий срок годности набора не менее 12 месяцев с даты производства 
	обеспечение возможности использовать набор в течение длительного срока
	

	
	
	Наличие РУ РФ 
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	ВИЧ1/ВИЧ2 антигены/антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ 
	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антигенов и антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 (ВИЧ-1/ВИЧ-2) (human immunodeficiency virus 1 and 2 (HIV1/HIV2)) в клиническом образце методом иммуноферментного анализа (ИФА)
	
	3 шт

	
	
	Количество выполняемых тестов ≥ 192 штук
	
	

	
	
	Для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа
	
	

	
	
	Набор реагентов должен быть адаптирован для анализатора Alisei Q.S. Диаметр флаконов реагентов должен подходить под гнезда стола прибора 
	совместимость набора реагентов с оборудованием, установленным в лаборатории
	

	
	
	Возможность проведения анализа в монопликатах*
	увеличивает возможное количество определений на одном планшете
	

	
	
	Рамка планшета позволяет разделять на стрипы, что обеспечивает дробное применение набора*
	обеспечивает возможность дробного использования набора
	

	
	
	Предел обнаружения антигена ВИЧ-1 р24 не превышает 25 пг/мл*
	обеспечивает получение точного и достоверного результата анализа
	

	
	
	Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл*
	оптимизация объёма необходимого биоматериала, снижение травматичности анализа
	

	
	
	Все реагенты жидкие, готовые к применению, не требуют дополнительных разведений, кроме концентрированного раствора для промывки лунок*
	упрощение этапов проведения анализа и снижение вероятности совершения ошибок при разведении
	

	
	
	Одностадийный вариант "сэндвича"*
	исключение перекрёстных реакций с иммуноглобулинами других классов
	

	
	
	Общее количество циклов промывки - не более одного. Количество промывок в одном цикле не более 8*
	оптимизация времени проведения анализа
	

	
	
	Продолжительность основной инкубации (без ТМБ) не более 60 минут*
	оптимизация времени проведения анализа
	

	
	
	Стандартизация условий проведения инкубаций: термостатируемое шейкирование при температуре не более +37°С для обеспечения точности результатов*
	необходимость наличия специализированного оборудования для обеспечения точности результата
	

	
	
	Коньюгат -gp41-gp36-анти-р24-пероксидаза, наличие. Отрицательная контрольная проба, наличие ВИЧ-1 положительная контрольная проба, наличие. ВИЧ-2 положительная контрольная проба, наличие. р-24 положительная контрольная проба, наличие. Аналитический водно-солевой раствор, готовый к применению, наличие. Концентрированный раствор для промывки лунок, наличие. Тетраметилбензидин готовый однокомпонентный раствор, наличие*
	наличие в составе набора необходимых для проведения анализа реагентов
	

	
	
	СТОП-реагент- готовый, раствор соляной кислоты, наличие*
	остановка реакции перед фотометрией
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	Набор реагентов для количественного определения Паратиреоидного гормона (PTH intract) в крови  человека иммуноферментным методом


	1. Микротитровальная панель, 96 лунок
2. Реагент 1 – биотинилированные антитела к паратиреоидному гормону, Один (1) флакон, 7 мл.
3. Реагент 2 – ферментный коньюгат, Один (1) флакон, 7 мл. 
4. Реагент В – ТМБ реагент, Один (1) флакон, 20 мл.
5. Реагент 3 - Раствор для разведения образцов (лошадиная сыворотка) , Один (1) флакон, 2 мл
6. Реагент А - Промывочный концентрат, Один (1) флакон, 30 мл
7. Стоп-раствор (1N серная кислота), 1 флакон, 20 мл
8. Восстановительный раствор, Один  флакон, 5 мл.
9. Калибраторы А, В, С, D, E, F, Шесть (6) флаконов, лиофилизированные, по 0,5 мл.
10. Контроли высокого и низкого уровня, 2) флакона, лиофилизированные, по 0,5 мл.
11. Инструкция по применению

	
	2 набора

	
	
	
	
	



